ІНФОРМАЦІЯ

щодо змін, внесених до  Державного реєстру засобів вимірювальної 

техніки та (або) описів типу засобів вимірювальної техніки 

для Державного реєстру протягом 2009 р.

5. На підставі протоколу засідання Науково-технічної комісії з метрології № 5 від 17 грудня 2009 р., рішенням Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики:

5.1. Затверджено типи засобів вимірювальної техніки: 

- "Вимірювач артеріального тиску цифровий LD20", виробник - завод Shanghai Little Doctor Electronic Co., Ltd., КНР, компанії Little Doctor International (S) Pte. Ltd., Сінгапур, номер за Державним реєстром У2948-09, міжповірочний інтервал  – не більше одного року (у разі застосування вимірювача в медичних установах),  у разі використання вимірювача в побуті його повірка може здійснюватися за бажанням власників;

- "Термометри електронні інфрачервоні лобові "Longevita" FS-100, FS-201", виробник - завод HuBDIC Co. Ltd., Республіка Корея, компанії NETWORK SELECTS LTD, Великобританія, номер за Державним реєстром У2949-09, повірка термометрів під час експлуатації може здійснюватись за бажанням їхніх власників;

- "Датчики ваговимірювальні тензорезисторні балкові Z6…, BLC…, HLC…", виробник - фірма Hottinger Baldwin Measurement (Suzhou) CO., Ltd., КНР, номер за Державним реєстром У2950-09, повірці чи калібруванню (залежно від сфери застосування) підлягають засоби вимірювальної техніки, до складу яких входять датчики;

- "Датчики ваговимірювальні тензорезисторні стержневі C16A…", виробник - фірма Hottinger Baldwin Measurement (Suzhou) CO., Ltd., КНР, номер за Державним реєстром У2951-09, повірці чи калібруванню (залежно від сфери застосування) підлягають засоби вимірювальної техніки, до складу яких входять датчики;

- "Пристрої ваговимірювальні C16A…/WE21…, Z6…/WE21…, BLC…/WE21…, HLC…/WE21…", виробник - фірма Hottinger Baldwin Measurement (Suzhou) CO., Ltd., КНР, номер за Державним реєстром У2952-09, повірці чи калібруванню (залежно від сфери застосування) підлягають засоби вимірювальної техніки, до складу яких входять пристрої;

- "Вологоміри зерна Wile 55, Wile 65, Wile 66, Farmex MT-PRO", виробник – фірма Farmcomp Oy, Фінляндія, номер за Державним реєстром У2953-09, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;

- "Частотомір електронний цифровий UA Ч3–63/3", виробник – ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, м. Київ, номер за Державним реєстром У2954-09, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;

- "Теплолічильники СВТУ-11Т", виробник - ТОВ фірма "Семпал Ко ЛТД", м. Київ, номер за Державним реєстром У2955-09, міжповірочний інтервал – не більше двох років;

- "Водолічильники СВТУ-11В", виробник - ТОВ фірма "Семпал Ко ЛТД", м. Київ, номер за Державним реєстром У2956-09, міжповірочний інтервал - не більше двох років, рекомендований міжкалібрувальний інтервал - 2 роки; 

- "Лічильники активної та реактивної енергії електронні трифазні NEO3…", виробник – фірма FAP PAFAL S.A., Польща, номер за Державним реєстром У2957-09, міжповірочний інтервал - не більше шести років;

- "Стенди контролю ходової частини автомобіля SZFE..., ERBT…, MIDI…, UNI…, HF…", виробник - фірма Energotest Kft, Угорщина, номер за Державним реєстром У2958-09, міжповірочний інтервал - не більше одного року;

- "Перетворювачі вимірювальні змінного струму ВП842", виробник - ТОВ "ВАКАД", м. Київ, номер за Державним реєстром У2959-09, рекомендований міжкалібрувальний інтервал - 1 рік;

- "Лічильники електричної енергії RM 11…", виробник - ТОВ "Г.Р.Е.М.", м. Київ, номер за Державним реєстром У2960-09, міжповірочний інтервал - не більше шести років;

- "Ключі моментні електронні TORCOTRONIC…", виробник - фірма GEDORE Tool Center KG, Німеччина, номер за Державним реєстром У2961-09, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;

- "Ключі моментні електронні E-TORC…", виробник - фірма GEDORE Tool Center KG, Німеччина, номер за Державним реєстром У2962-09, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;

- "Прилади контролю характеристик ключів моментних DREMOTEST E…", виробник - фірма GEDORE Tool Center KG, Німеччина, номер за Державним реєстром У2963-09, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;

- "Прилади контролю характеристик ключів моментних E-TP…", виробник - фірма GEDORE Tool Center KG, Німеччина, номер за Державним реєстром У2964-09, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;

- "Рівнеміри мікроімпульсні Eclipse 705…", виробник - фірма Magnetrol International n.v., Бельгія, номер за Державним реєстром У2965-09, рекомендований міжкалібрувальний інтервал - 2 роки;

- "Рівнеміри буйкові EZ Modulevel…", виробник - фірма Magnetrol International n.v., Бельгія, номер за Державним реєстром У2966-09, рекомендований міжкалібрувальний інтервал - 2 роки;

- "Витратоміри-лічильники теплові Thermatel TA2…", виробник - фірма Magnetrol International n.v., Бельгія, номер за Державним реєстром У2967-09, рекомендований міжкалібрувальний інтервал - 2 роки;

- "Вимірювач опору заземлення ЦС4107", виробник - ВАТ "Уманський завод "Мегомметр", номер за Державним реєстром У2968-09, міжповірочний інтервал - не більше одного року;

- "Прилад ультразвуковий діагностичний SONOACE PICO", виробник - фірма Medison Co., Ltd., Республіка Корея, номер за Державним реєстром У2969-09, міжповірочний інтервал ( не більше одного року;

- "Ваги електронні WLC...", виробник - фірма ZAKLAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ "RADVAG",  Польща, номер за Державним реєстром У2970-09, міжповірочний інтервал ( не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал  – 1 рік;

- "Аналізатори вологості вагові МА…", виробник - фірма ZAKLAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ "RADVAG",  Польща, номер за Державним реєстром У2971-09, міжповірочний інтервал ( не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал  – 1 рік;

- "Сканери ультразвукові діагностичні "SONOFLY 3000", "SONOFLY 3000M", виробник - ТОВ "ЕКСІМ", м. Київ, номер за Державним реєстром У2972-09, міжповірочний інтервал ( не більше одного року;

- "Апарати штучної вентиляції легенів ЮВЕНТ", виробник – ТОВ "Компанія "ЮВЕНТ", м. Київ, номер за Державним реєстром У2973-09, міжповірочний інтервал ( не більше одного року;

 - "Датчики швидкості та напрямку руху повітря ДСНВ.1 і ДСНВ.3", виробник – ТОВ НВО "Червоний металіст", м. Конотоп Сумської обл., номер за Державним реєстром У2974-09, міжповірочний інтервал ( не більше одного року;

- "Пристрої ваговимірювальні WMD…", виробник - фірма ESIT ELECTRONIK SISTEMLER IMALAT ve TICARET LTD.STI, Туреччина, номер за Державним реєстром У2975-09, після ремонту та під час експлуатації повірці чи калібруванню, залежно від сфери застосування, підлягають засоби вимірювальної техніки, до складу яких входять пристрої ваговимірювальні WMD…
5.2. На підставі позитивних результатів державних контрольних випробувань до Державного реєстру та (або) описів типу засобів вимірювальної техніки для Державного реєстру внесено такі зміни:

- до опису типу приладів ультразвукових діагностичних Accuvix XQ…, MYSONO 201…, SONOACE…, які серійно виробляються фірмою Medison Co., Ltd., Республіка Корея, і занесені до Державного реєстру за номером У2277-06, внесено зміни, пов’язані з припиненням  виробництва приладів модифікації MYSONO 201... та запровадженням у виробництва нових виконань приладів модифікацій Accuvix XQ…, SONOACE…, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення приладів на змінено на "Accuvix…, SONOACE…", номер державної реєстрації змінений на У2277-09; 

- у Державному реєстрі та в описі типу назва виробника сигналізаторів ВАРТА 1-08 (номер за Державним реєстром У2166-05) змінена на "ТОВ "Газприладсервіс", м. Київ", номер державної реєстрації змінений на У2166-09;

- до опису типу ваг лабораторних електронних XA…, XAS…, WPT…, WPS…, WPS...S, WPS 50SХ, які серійно виробляються фірмою ZAKLAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ "RADVAG",  Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У1821-06, внесено зміни, пов’язані з припиненням серійного виробництва ряду виконань і запровадженням у виробництво нових виконань, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення ваг змінено на "MХА…, ХА..., АS…, PS...", номер державної реєстрації змінений на У1821-09;

- до опису типу вимірювачів артеріального тиску та частоти серцевих скорочень LD…, які серійно виробляються заводом Shanghai Little Doctor Electronic Co., Ltd., КНР, компанії Little Doctor International (S) Pte. Ltd., Сінгапур, і занесені до Державного реєстру за номером У2278-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань та зміною нормованого значення діапазону вимірювань надлишкового тиску повітря в манжеті, у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника вимірювачів змінено на "Завод Shanghai Little Doctor Electronic Co., Ltd., КНР, компанії Little Doctor International (S) Pte. Ltd., Сінгапур", номер державної реєстрації змінений на У2278-09; 

- до опису типу мановакуумметрів цифрових МЦ-1, які серійно виробляються ДП "ТЕЛЕКОМ-ПНЕВМАТИК", м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У1634-06, внесено зміни, пов’язані зі зміною нормованого значення основної абсолютної похибки, номер державної реєстрації змінений на У1634-09;

- у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника таксометрів електронних Євро Такс EL,  Євро Такс EL 01 (номер за Державним реєстром У1169-06) змінено на "ДП "Компанія "Atlas", м. Київ", номер державної реєстрації змінений на У1169-09;

- до опису типу рівнемірів ємнісних Multicap..., які серійно виробляються фірмою Endress + Hauser GmbH + Co,  Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У1279-03, внесено зміни, пов’язані з припиненням серійного виробництва ряду виконань і запровадженням у виробництво нових виконань рівнемірів, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення рівнемірів змінено на "Liquicap…", номер державної реєстрації змінений на У1279-09;

- до опису типу рівнемірів гідростатичних Deltapilot..., Waterpilot..., які серійно виробляються фірмою Endress + Hauser GmbH + Co,  Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У1280-03, внесено зміни, пов’язані з припиненням серійного виробництва ряду виконань і запровадженням у виробництво нових виконань рівнемірів, номер державної реєстрації змінений на У1280-09;

- до опису типу рівнемірів ультразвукових Nivosonic..., Prosonic..., які серійно виробляються фірмою Endress + Hauser GmbH + Co,  Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У1281-03, внесено зміни, пов’язані з припиненням серійного виробництва модифікації рівнемірів з умовним позначенням Nivosonic... і запровадженням у виробництво нових виконань рівнемірів, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення рівнемірів змінено на "Prosonic...", номер державної реєстрації змінений на У1281-09;

- до опису типу рівнемірів мікрохвильових Micropilot..., які серійно виробляються фірмою Endress + Hauser GmbH + Co,  Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У1282-03, внесено зміни, пов’язані з припиненням серійного виробництва ряду виконань і запровадженням у виробництво нових виконань рівнемірів, номер державної реєстрації змінений на У1282-09;

- до опису типу перетворювачів тиску вимірювальних Cerabar..., Deltabar..., які серійно виробляються фірмою Endress + Hauser GmbH + Co,  Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У1283-06, внесено зміни, пов’язані з припиненням серійного виробництва ряду виконань і запровадженням у виробництво нових виконань, а також зі зміною  нормованих значень метрологічних характеристик перетворювачів, номер державної реєстрації змінений на У1283-09;

- до опису типу сигналізаторів СМК-4, які серійно виробляються ТОВ "КСМ-05", м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У2165-05, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань вимірювальних перетворювачів, призначених для контролю довибухонебезпечних концентрацій парів етанолу та парів бензину, номер державної реєстрації змінений на У2165-09;

- до опису типу теплолічильників SITRANS F US SONOCAL, які серійно виробляються заводами фірми  Siemens AG, Німеччина, Данія, і занесені до Державного реєстру за номером У468-05, внесено зміни, пов’язані зі зміною номенклатури первинних перетворювачів об’ємної витрати, що входять до складу теплолічильників, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення теплолічильників змінено на "SITRANS FUE", а назву їх виробника – на "Заводи фірми  Siemens AG, Німеччина, Данія", номер державної реєстрації змінений на У468-09;
- до опису типу витратомірів-лічильників SITRANS F М MAGFLO, які серійно виробляються заводами фірми  Siemens AG, Німеччина, Данія, Великобританія, і занесені до Державного реєстру за номером У471-05, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у серійне виробництво нового виконання первинних перетворювачів витрати з умовним позначенням MAG 3100 P, у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника витратомірів-лічильників змінено на "Заводи фірми  Siemens AG, Німеччина, Данія, Великобританія", номер державної реєстрації змінений на У471-09;
- до опису типу витратомірів-лічильників SITRANS F US SONOFLO, SITRANS FUS380, SITRANS FUE380, які серійно виробляються заводами фірми  Siemens AG, Німеччина, Данія, і занесені до Державного реєстру за номером У472-05, внесено зміни, пов’язані з припиненням серійного виробництва ряду модифікацій та виконань і запровадженням у виробництво нових модифікацій та виконань первинних і вторинних перетворювачів, які входять до складу витратомірів-лічильників, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення витратомірів-лічильників змінено на "SITRANS FUS SONOFLO, SITRANS FUS380, SITRANS FUE380,  SITRANS FUS 060/SONO 3100, SITRANS  FUS 060/SONO 3300", а назву їх виробника – на "Заводи фірми  Siemens AG, Німеччина, Данія", номер державної реєстрації змінений на У472-09;

- до опису типу витратомірів-лічильників SITRANS F С MASSFLO, які серійно виробляються заводами фірми  Siemens AG, Німеччина, Данія, і занесені до Державного реєстру за номером У1078-05, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у серійне виробництво нового виконання вторинних перетворювачів витрати з умовним позначенням SIFLOW FC070, у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника витратомірів-лічильників на "Заводи фірми  Siemens AG, Німеччина, Данія", номер державної реєстрації змінений на У1078-09;

- у Державному реєстрі та в описі типу назва виробника лічильників електричної енергії трифазних електронних АСЕ 3000… (номер за Державним реєстром У1677-09) змінена на "Завод Ganz Meter Company Ltd, Угорщина, фірми Itron, США";
- до опису типу пірометрів спектрального відношення ДПР-1, які серійно виробляються ДСКТБ ФП з ДВ ІФ НАНУ, м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У1308-08, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нової модифікації з умовним позначенням ДПР-1.1Тр, номер державної реєстрації змінений на У1308-09;

- до опису типу мановакуумметрів цифрових ММЦ-…, які серійно виробляються ТОВ НВФ "Проба", м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У2295-06, внесено зміни, пов’язані зі зміною способу нормування основної похибки мано вакуумметрів, номер державної реєстрації змінений на У2295-09;

- до опису типу вимірювачів параметрів електробезпеки електроустановок МРІ-…, які серійно виробляються фірмою SONEL S.A., Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У2319-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань вимірювачів з умовними позначеннями МРІ-502, МРІ-505, МРІ-508, МРІ-520, МРІ-525, номер державної реєстрації змінений на У2319-09;

- до опису типу вимірювачів параметрів пристроїв захисного відключення MRP-…, які серійно виробляються фірмою SONEL S.A., Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У2320-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконання вимірювачів з умовним позначенням MRP-201, номер державної реєстрації змінений на У2320-09;

- до опису типу вимірювачів параметрів заземлення MRU-…, які серійно виробляються фірмою SONEL S.A., Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У2321-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань вимірювачів з умовними позначеннями MRU-20, MRU-105, MRU-120, MRU-200, номер державної реєстрації змінений на У2321-09;

- до опису типу вимірювачів параметрів електричної мережі MZC-…, які серійно виробляються фірмою SONEL S.A., Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У2322-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань вимірювачів з умовними позначеннями MZC-304, MZC-305, номер державної реєстрації змінений на У2322-09;

- до опису типу дефектоскопа ультразвукового універсального УД4-94-ОКО-01, який серійно виробляється ТОВ "ПРОМПРИЛАД", м. Київ, і занесений до Державного реєстру за номером У2380-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконанням з умовним позначенням УД4-94-ОКО-02, у Державному реєстрі та в описі типу назву та умовне позначення змінено на "Дефектоскопи ультразвукові універсальні УД4-94-ОКО…", номер державної реєстрації змінений на У2380-09;

- у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника приладів діагностичних ультразвукових SONOLINE..., ACUSON..., які серійно виробляються заводами фірми SIEMENS AG, США, Республіка Корея, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У1673-02, змінено на "Заводи фірми SIEMENS AG, США, Республіка Корея, Німеччина", номер державної реєстрації змінений на У1673-09;

- до опису ротаметрів Р, які серійно виробляються ДП "Телеком-Пневматик", м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У2396-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань та типорозмірів ротаметрів, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення ротаметрів змінено на "Р…", номер державної реєстрації змінений на У2396-09;

- до опису лічильників активної електричної енергії трифазних електронних "Меридіан ЛТЕ-1...", які серійно виробляються ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У1888-08, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконання лічильників, номер державної реєстрації змінений на У1888-09;

- до опису типу перетворювачів вимірювальних взаємної індуктивності МТМ403, які серійно виробляються ТОВ НВП "Мікротерм", м. Сєверодонецьк Луганської обл., і занесені до Державного реєстру за номером У2110-08, внесено зміни, пов’язані зі зміною нормованих значень метрологічних характеристик перетворювачів, номер державної реєстрації змінений на У2110-09;

- до опису типу газоаналізаторів ОКСИД-103 (номер за Державним реєстром У312-03), внесено зміни, пов’язані з припиненням виробництва ряду виконань та запровадженням у виробництво нових виконань, а також зі зміною способу нормування та нормованих значень основної абсолютної похибки газоаналізаторів; перелік виробників газоаналізаторів у Державному реєстрі та в описі типу доповнений підприємством "ТОВ НВП "АНТЕКС-автоматик", м. Сєверодонецьк Луганської обл."; установлено, що газоаналізатори підлягають калібруванню під час випуску з виробництва, після ремонту та під час експлуатації; рекомендований міжкалібрувальний інтервал  – 1 рік; номер державної реєстрації змінений на У312-09;

- до опису типу газоаналізаторів ГТМК-18 (номер за Державним реєстром У696-03), внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконання з умовним позначенням ГТМК-18-13, а також із внесенням змін до конструкції газоаналізаторів, перелік виробників газоаналізаторів у Державному реєстрі та в описі типу доповнений підприємством "ТОВ НВП "АНТЕКС-автоматик", м. Сєверодонецьк Луганської обл.", номер державної реєстрації змінений на У696-09;

- до опису типу газоаналізаторів ОКСИД-111 (номер за Державним реєстром У1521-01), внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконання  газоаналізаторів, у Державному реєстрі та в описі типу перелік виробників газоаналізаторів доповнений підприємством "ТОВ НВП "АНТЕКС-автоматик", м. Сєверодонецьк Луганської обл.", номер державної реєстрації змінений на У1521-09;

- до опису типу газоаналізатора ГК-4 (номер за Державним реєстром У2013-05), внесено зміни, пов’язані з розширенням діапазону вимірювань обʼємної частки кисню, у Державному реєстрі та в описі типу перелік виробників газоаналізатора доповнений підприємством "ТОВ НВП "АНТЕКС-автоматик", м. Сєверодонецьк Луганської обл.", номер державної реєстрації змінений на У2013-09;

- до опису типу ваг бункерних автоматичних СВЕДА ВБА, які серійно виробляються ТОВ НВФ "СВЕДА, ЛТД", м. Запоріжжя, і занесені до Державного реєстру за номером У2788-08, внесено зміни, пов’язані зі зміною нормованих значень габаритних розмірів і маси ваг, номер державної реєстрації змінений на У2788-09;

- до опису типу лічильників теплової енергії та води ультразвукових "СІЧ-Узв", які серійно виробляються ПП "Фірма "Роднік-ЮТ", м. Запоріжжя, і занесені до Державного реєстру за номером У1342-03, внесено зміни, пов’язані зі зміною нормованих значень метрологічних характеристик і складу та конструкції лічильників, номер державної реєстрації змінений на У1342-09;

- до опису типу вимірювачів метану, кисню, токсичних газів і температури Сигнал 9, які серійно виробляються ТОВ НВО "Червоний металіст", м. Конотоп Сумської обл., і занесені до Державного реєстру за номером У2600-07, внесено зміни, пов’язані з розширенням номенклатури контрольованих компонентів, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення вимірювачів змінено на "Сигнал 9.0 … Сигнал 9.9", номер державної реєстрації змінений на У2600-09;
- до опису типу ваг для статичного зважування електронних PS, PL, PM, PC, PU, CH, TT, MR, які серійно виробляються фірмою ESIT ELECTRONIK SISTEMLER IMALAT ve TICARET LTD.STI, Туреччина, і занесені до Державного реєстру за номером У1690-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань ваг, номер державної реєстрації змінений на У1690-09;

- до опису типу ваг автомобільних JU, DI, HI, CS, CB, AR, які серійно виробляються фірмою ESIT ELECTRONIK SISTEMLER IMALAT ve TICARET LTD.STI, Туреччина, і занесені до Державного реєстру за номером У1694-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництва нових модифікацій та виконань ваг, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення ваг змінено на "JU, DI, HI, CS, CB, AR, AS", номер державної реєстрації змінений на У1694-09;
- до опису типу ваг для статичного зважування вагонних RW, які серійно виробляються фірмою ESIT ELECTRONIK SISTEMLER IMALAT ve TICARET LTD.STI, Туреччина, і занесені до Державного реєстру за номером У1695-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань ваг, у Державному реєстрі та в описі типу назву ваг змінено на "Ваги вагонні", номер державної реєстрації змінений на У1695-09;

- до опису типу лічильників електроенергії однофазних електронних СО-ЭА09, які серійно виробляються філією ДНВП "Об’єднання Комунар" завод "Комунарсчетмаш", м. Харків, і занесені до Державного реєстру за номером У1837-07, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконання лічильників, номер державної реєстрації змінений на У1837-09;

- до опису типу ваг електронних CERTUS BASE, які серійно виробляються УА ТОВ Фірма "КОДА", м. Харків, і занесені до Державного реєстру за номером У2783-08, внесено зміни, пов’язані зі зміною нормованих значень технічних характеристик ваг, номер державної реєстрації змінений на У2783-09;

- до опису типу ваг електронних долішніх CERTUS HERCULES, які серійно виробляються УА ТОВ Фірма "КОДА", м. Харків, і занесені до Державного реєстру за номером У2784-08, внесено зміни, пов’язані зі зміною нормованих значень технічних характеристик ваг, номер державної реєстрації змінений на У2784-09;

- до опису типу ваг електронних торгових CERTUS TRADE, які серійно виробляються УА ТОВ Фірма "КОДА", м. Харків, і занесені до Державного реєстру за номером У2785-08, внесено зміни, пов’язані зі зміною нормованих значень технічних характеристик ваг, номер державної реєстрації змінений на У2785-09;

- до опису типу ваг лабораторних електронних CERTUS BALANCE, які серійно виробляються УА ТОВ Фірма "КОДА", м. Харків, і занесені до Державного реєстру за номером У2786-08, внесено зміни, пов’язані зі зміною нормованих значень технічних характеристик ваг, номер державної реєстрації змінений на У2786-09 ;

- до опису типу стендів для перевірки фар автомобілів LITE, які серійно виробляються фірмою MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & CO. KG., Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У1084-99, внесено зміни, пов’язані із запровадження у виробництво нового виконання та зміною нормованих значень метрологічних характеристик стендів, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення стендів змінено на "LITE…", номер державної реєстрації змінений на У1084-09;
- до опису типу стендів для перевірки амортизаторів SA2/FWT1, які серійно виробляються фірмою MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & CO. KG., Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У1087-99, внесено зміни, пов’язані із запровадження у виробництво нового виконання та зміною нормованих значень метрологічних характеристик стендів, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення стендів змінено на "SA2, MSD 3000", номер державної реєстрації змінений на У1087-09;
- до опису типу стендів для перевірки гальмової системи автомобілів IW…, які серійно виробляються фірмою MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & CO. KG., Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У1088-06, внесено зміни, пов’язані зі зміною нормованих значень метрологічних характеристик стендів, номер державної реєстрації змінений на У1088-09;

- до опису типу стенду для перевірки тахографів ТМК 1, який серійно виробляється фірмою MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & CO. KG., Німеччина, і занесений до Державного реєстру за номером У1089-99, внесено зміни, пов’язані із запровадження у виробництво нового виконання та зміною нормованих значень метрологічних характеристик, у Державному реєстрі та в описі типу назву та умовне позначення змінено на "Стенди для перевірки тахографів ТМК 1, ТCS", номер державної реєстрації змінений на У1089-09;
- до опису типу димоміра MDO-2, який серійно виробляється фірмою MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & CO. KG., Німеччина, і занесений до Державного реєстру за номером У1091-99, внесено зміни, пов’язані зі зміною нормованих значень метрологічних характеристик димоміра, номер державної реєстрації змінений на У1091-09;

- до опису типу газоаналізаторів MGT…, які серійно виробляються фірмою MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & CO. KG., Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У1092-06, внесено зміни, пов’язані зі зміною нормованих значень метрологічних характеристик газоаналізаторів, номер державної реєстрації змінений на У1092-09;

- до опису типу лічильників електроенергії однофазних електронних СОЕА09М, які серійно виробляються ТОВ "Промснабінвест", м. Харків, і занесені до Державного реєстру за номером У2594-07, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань лічильників, номер державної реєстрації змінений на У2594-09;

- до опису типу лічильника електроенергії трифазного електронного СТЕА08М, який серійно виробляється ТОВ "Промснабінвест", м. Харків, і занесений до Державного реєстру за номером У2593-07, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконання лічильника, у Державному реєстрі та в описі типу назву лічильника змінено на "Лічильники електроенергії трифазні електронні", номер державної реєстрації змінений на У2593-09;

- до опису типу ареометрів скляних, які серійно виробляються ВАТ "Склоприлад", м. Червонозаводське Полтавської обл., і занесені до Державного реєстру за номером У1395-07, внесено зміни, пов’язані зі зміною позначення нормативного документа на ареометри, номер державної реєстрації змінений на У1395-09;
- до опису типу напоромірів, тягомірів, тягонапоромірів ДН 05, ДТ 05, ДГ 05, які серійно виробляються ВАТ "Склоприлад", м. Червонозаводське Полтавської обл., і занесені до Державного реєстру за номером У2125-05, внесено зміни, пов’язані  із запровадженням у виробництво нових виконань напоромірів ДН 05 із границями допустимої зведеної похибки ± 1 %, номер державної реєстрації змінений на У2125-09;
- до опису типу установок повірочних проливних УВЛ 15/50, УВЛ 15/65, УВЛ 15/80, УВЛ 15/100, які серійно виробляються МПП "ТАКТ", м. Трускавець Львівської обл., і занесені до Державного реєстру за номером У2111-05, внесено зміни, пов’язані  зі зміною нормованих значень метрологічних характеристик установок, номер державної реєстрації змінений на У2111-09;
- до опису типу перетворювачів вимірювальних різниці тисків ДМ-3583М, ДМТ-3583М, ДМТ-3583М2, ДМТ-3583М21, ДМТ-3583М3, ДМТ-3583М-Ех, ДМТ-3583М3-Ех, ДМТ-3583М11, ДМТ-3583М12, які серійно виробляються ВАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад", і занесені до Державного реєстру за номером У70-04, внесено зміни, пов’язані  зі зміною назви та умовного позначення документа на методику повірки перетворювачів, номер державної реєстрації змінений на У70-09;
- до опису типу лічильників газу турбінних ЛГ-К-Ех (СГ), які серійно виробляються ВАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад" і занесені до Державного реєстру за номером У666-02,  внесено зміни, пов’язані  із запровадженням у виробництво нових типорозмірів лічильників, номер державної реєстрації змінений на У666-09.
5.3. Згідно з міждержавними договорами України, на підставі позитивних результатів експертизи документів, проведеної відповідно до ПМГ 06-2001,  визнано результати державних випробувань і затвердження  типу таких засобів вимірювальної техніки:

- лічильники активної електричної енергії статичні однофазні "Меркурий 205.2Т FION" (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 37827-08), виробник - ТОВ "НПК "Инкотекс", м. Москва, Російська Федерація, міжповірочний інтервал ( не більше шести років;

- газоаналізатори ОПТОГАЗ-500 (мод. -500.1С, -500.1П, -500.2С, -500.3, -500.3С, -500.4, -500.4С, -500.6С, -500.7, -500.7С, -500.8, -500.8С), номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 31195-06, виробник - ЗАТ "ОПТЭК", м. Санкт-Петербург, Російська Федерація, міжповірочний інтервал ‑ не більше одного року;

- газоаналізатори АНКАТ-500 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 34943-07), виробник - ФДУП "СПО "Аналитприбор", м. Смоленськ, Російська Федерація, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;

- вимірювачі ИКВЧ (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 19095-03), виробник - ФДУП "СПО "Аналитприбор", м. Смоленськ, Російська Федерація, міжповірочний інтервал ‑ не більше одного року;

- газоаналізатори багатокомпонентні "Ангор-С" (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 40610-09), виробник - ТОВ "Информаналитика", м. Санкт-Петербург, Російська Федерація, міжповірочний інтервал – не більше одного року;

- хроматографи рідинні "Стайер" і "Стайер-А" (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 36277-07), титратори потенціометричні автоматичні АТП моделі АТП-01 і АТП-02 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 36278-07), pH-метри-мілівольтметри мод. pH-410 і pH 420 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 36275-07), перетворювачі іонометричні И 500 та И 510 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 36274-07), виробник - ТОВ "НПО Аквилон", м. Подольськ Московської обл., Російська Федерація, міжповірочний інтервал ‑ не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;

- піпетки з одною відміткою (Мора), номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 26384-08, мензурки 50, 100, 250, 500, 1000 см3 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 26770-04),  виробник - ТОВ "МиниМедПром", м. Дятьково Брянської обл., Російська Федерація, під час експлуатації піпетки та мензурки повірці чи калібруванню не підлягають";

- вимірювачі параметрів ПЗВ ПЗО-500 ПРО та ПЗО-500 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 39876-08), виробник – ЗАТ "НПФ "Радио-Сервис", м. Іжевськ, Російська Федерація, міжповірочний інтервал ‑ не більше одного року;

- термометри скляні для випробування нафтопродуктів ТН-3 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 301-04), термометри скляні для випробування нафтопродуктів ТН 2М (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 305-04), виробник - ВАТ "Термоприбор", м. Клин, Російська Федерація, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 4 роки;

- термометри ртутні скляні лабораторні ТЛ-6М (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 298-92), виробник - ВАТ "Термоприбор", м. Клин, Російська Федерація, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 3 роки;

- модулі аналого-цифрові перетворювальні ВН1188 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 39670-08),  виробник – ЗАТ "Объединение БИНАР", м. Сарів Нижнегородської обл., Російська Федерація, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;

- ключі динамометричні (моментні) МТ (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Республіки Білорусь РБ 03 03 0057 06), виробник – ТОВ "Нифор", м. Мінськ, Республіка Білорусь, міжповірочний інтервал ‑ не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;

 - перетворювачі вимірювальні потужності ЭП8530М (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Республіки Білорусь РБ 03 13 3211 07), виробник -  ТОВ "МНПП "Электроприбор", м. Вітебськ, Республіка Білорусь, міжповірочний інтервал ‑ не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;

- спектрометри МКС-АТ6101 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Республіки Білорусь РБ 03 17 2755 05), виробник – УП "АТОМТЕХ", м. Мінськ, Республіка Білорусь, міжповірочний інтервал ‑ не більше одного року.

5.3.1. За результатами експертизи документів, проведеної відповідно до ПМГ 06-2001, визнано результати державних випробувань, на підставі яких:

- внесено зміни до опису типу ваг електронно-тензометричних для статичного зважування BB (номер за Державним реєстром 0220:2000), назва виробника ваг змінена на "Фірма "ALEX S&E" SRL, м. Кишинів, Республіка Молдова";
- внесено зміни до опису типу лічильників електричної енергії трифазних статичних "Меркурий 231" (номер за Державним реєстром 29144-05), назва виробника лічильників змінена на "ТОВ "НПК "Инкотекс", м. Москва, Російська Федерація", номер державної реєстрації змінений на 29144-07;
- внесено зміни до опису типу лічильників активної енергії статичних однофазних "Меркурий 203" (номер за Державним реєстром 31826-07), назва виробника лічильників змінена на "ТОВ "НПК "Инкотекс", м. Москва, Російська Федерація";

- внесено зміни до опису типу лічильників активної та реактивної електричної енергії трифазних СЕ 303 (номер за Державним реєстром 33446-06), номер державної реєстрації змінений на 33446-08;
- внесено зміни до опису типу лічильників активної електричної енергії трифазних СЕ 301 (номер за Державним реєстром 34048-07), номер державної реєстрації змінений на 34048-08;
- внесено зміни до опису типу лічильників багатофункціональних еталонних ЦЭ6815 (номер за Державним реєстром 17654-98), назва виробника лічильників змінена на "ВАТ "Концерн Энергомера", м. Ставрополь, Російська Федерація", номер державної реєстрації змінений на 17654-08;
- внесено зміни до опису типу газоаналізаторів ИНФРАКАР М (номер за Державним реєстром 20624-04), умовне позначення газоаналізаторів змінено на "ИНФРАКАР-М", а назва їх виробника - на "ЗАТ "Альфа-динамика Химавтоматика", ТОВ "Альфа-динамика", м. Москва, Російська Федерація", номер державної реєстрації змінений на 20624-08;
- внесено зміни до опису типу калібраторів багатофункціональних портативних Метран 510-ПКМ (номер за Державним реєстром 26044-03), номер державної реєстрації змінений на 26044-07;
- внесено зміни до опису типу термометрів скляних гасових СП-2 (номер за Державним реєстром 4657-85), умовне позначення термометрів змінено на "СП-2, СП-2М", номер державної реєстрації змінений на 4657-07;
- внесено зміни до опису типу термометрів ртутних скляних лабораторних ТЛ-2, ТЛ-2М (номер за Державним реєстром 251-90), назва термометрів змінена на "Термометри скляні лабораторні", номер державної реєстрації змінений на 251-08;
- внесено зміни до опису типу термометра скляного для випробування нафтопродуктів ТН-8М (номер за Державним реєстром 1128-89), умовне позначення термометра змінено на "ТН8 М";
- внесено зміни до опису типу термометра скляного для випробування нафтопродуктів ТН-1 (номер за Державним реєстром 300-04), назва термометра змінена на "Термометри скляні для випробування нафтопродуктів";
- внесено зміни до опису типу термометрів скляних для випробування нафтопродуктів ТИН (номер за Державним реєстром 11620-93);
- внесено зміни до опису типу комплексів технічних засобів системи контролю технологічних параметрів ВН2018 (номер за Державним реєстром 20073-00), назва виробника комплексів змінена на "ЗАТ "Объединение БИНАР", м. Сарів Нижнегородської обл., Російська Федерація", номер державної реєстрації змінений на 20073-08;
- внесено зміни до опису типу ваг настільних електронних для визначення маси та вартості продуктів ВР 4149 (номер за Державним реєстром 13076-04), назва виробника ваг змінена на "ВАТ "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", с. Тулинівка Тамбовської обл., Російська Федерація";
- внесено зміни до опису типу дозиметрів рентгенівського і гамма-випромінення ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1121А, ДКС-АТ1123, ДКС-АТ1123А (номер за Державним реєстром РБ 03 17 0864 01), умовне позначення дозиметрів змінено на "ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123, ДКС-АТ1121А, ДКС-АТ1123А", номер державної реєстрації змінений на РБ 03 17 0864 09;
- внесено зміни до опису типу приладів оптичних вимірювальних багатофункціональних МТР 9000 (номер за Державним реєстром РБ 03 16 2560 05), номер державної реєстрації змінений на РБ 03 16 2560 09.
5.4. На підставі результатів розгляду листів виробників засобів вимірювальної техніки або їхніх представників в Україні до описів типу та (або) до Державного реєстру внесено такі зміни:

- до опису типу  термометрів спеціальних вібростійких СП-В (номер за Державним реєстром У2232-07, виробник – ВАТ "Склоприлад", м. Червонозаводське Полтавської обл.) внесено зміни, повʼязані з розширенням нормованих значень границь допустимої похибки ряду типорозмірів цих термометрів, номер державної реєстрації змінений на У2232-09; 
- у Державному реєстрі та в описі типу  лічильників електричної енергії електронних МОДУЛЬ-1 (номер за Державним реєстром У2906-09) назву одного з виробників цих лічильників (ВАТ "АК Вінницяобленерго") змінено на "СО "Вінницяенергоналадка" ВАТ "АК Вінницяобленерго";
- у Державному реєстрі та у відповідних описах типу назву виробника назву виробника лічильників води одноструменевих крильчастих MEIJET…, E-T QN…, ResidiaJet… (номер за Державним реєстром У272-08), лічильників води багатоструменевих крильчастих M-T…, 405S…, MT…, MN…, XN…, XNP…, 420… (номер за Державним реєстром У273-08), лічильників води турбінних WS-Dynamic… (номер за Державним реєстром У274-08), теплолічильників CALMEX N..., POLLUTHERM…, POLLUCOM E, POLLUCOM M (номер за Державним реєстром У550-08), лічильників води турбінних WP-Dynamic…, WPVD..., MEITWIN… (номер за Державним реєстром У559-08), тепловодолічильників POLLUSTAT… (номер за Державним реєстром У1703-08), лічильників холодної води об'ємних 620… (номер за Державним реєстром У2172-05), лічильників холодної води одноструменевих 820… (номер за Державним реєстром У2667-08), лічильників холодної води турбінних MeiStream… (номер за Державним реєстром У2668-08) змінена з "Група "Sensus Metering Systems", Німеччина, Словаччина" на "Заводи групи Sensus, Німеччина, Словаччина", номери державної реєстрації зазначених засобів вимірювальної техніки змінені на У272-09, У273-09, У274-09, У550-09, У559-09, У1703-09, У2172-09, У2667-09, У2668-09 відповідно;

- до опису типу  лічильників активної електричної енергії однофазних електронних "Меридіан" СОЭ-1… (номер за Державним реєстром У1731-09, виробник - ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, м. Київ), внесено зміни, повʼязані із запровадженням у виробництво нового виконання лічильників із умовним позначенням "Меридіан" СОЭ-1.02/10ТД. 
5.5. На підставі позитивних результатів прискорених випробувань зразків лічильників електричної енергії, занесених до Державного реєстру, проведених відповідно до МІ 081/29.11-06, прийнято рішення щодо встановлення міжповірочного інтервалу не більше шістнадцяти років для: 

- виконання ЦЭ6807Б М7 Ш4 лічильників електричної енергії ЦЭ6807Б (номер за Державним реєстром 13119-06, виробник - ВАТ "Концерн Энергомера", Російська Федерація);

- лічильників електричної енергії трифазних ЦЭ6803ВМ (номер за Державним реєстром 37762-08, виробник - ВАТ "Концерн Энергомера", Російська Федерація). 

- виконання СО-ЭА09К лічильників електроенергії однофазних електронних СО-ЭА09 (номер за Державним реєстром У1837-09, виробник - філія ДНВП "Об’єднання Комунар" завод "Комунарсчетмаш", м. Харків); 

- лічильників електричної енергії змінного струму статичних СЕА 101 (номер за Державним реєстром У1837-09, виробник - ТОВ "СЕА Електронікс", м. Київ).

5.6. У зв’язку з припиненням серійного виробництва та з інших причин із Державного реєстру вилучено: 

- дефектоскоп вихрострумовий ВД-30НК-IVЕ (номер за Державним реєстром У1728-03, виробник - ТОВ "ПРОМПРИЛАД", м. Київ);
- пристрій контролю параметрів ескалатора SCAD УКПЭ-1 (номер за Державним реєстром У2007-04, виробник - ТОВ НВО "СКАД", м. Харків);

 - спектрофотометр атомно-абсорбційний С-600 (номер за Державним реєстром У252-94), газоаналізатор 645 ХЛ 04 (номер за Державним реєстром У140-93), мас-спектрометр МИ1201АГМ (номер за Державним реєстром У277-94), мас-спектрометр МИ1201МВ (номер за Державним реєстром У497-95), спектрофотометр атомно-абсорбційний С-115-М1 (номер за Державним реєстром У636-96), прилад визначення числа падіння ПВЧП-01 (номер за Державним реєстром У1601-02), виробник - ВАТ "SELMI", м. Суми; 

- сигналізатори метану малогабаритні з цифровою індикацією "Сигнал.2" (номер за Державним реєстром У149-07), систему контролю рівня загазованості приміщень ГАЗ.3 УХЛ3, УХЛ4 (номер за Державним реєстром У151-07), сигналізатор метану переносний цифровий "Сигнал.3" (номер за Державним реєстром У1271-07), виробник - ТОВ НВО "Червоний металіст", м. Конотоп Сумської обл.; 

- шаблон шляховий робочий колії 1520 мм РШИ (номер за Державним реєстром У124-93), шаблон колієвимірювальний ЦУП-2Д (номер за Державним реєстром У125-93), шаблон шляховий контрольний колії 1520 мм (номер за Державним реєстром У126-93), виробник -  Конотопський вагоноремонтний завод; 

- датчик тиску компресорний ДДК (номер за Державним реєстром У162-93, виробник -  НВП "ЛОТА", м. Суми);
- газометр тарировочний ГТ-1 (номер за Державним реєстром У29-92, виробник -  Черкаський державний завод хімічних реактивів); 

- джерело напруги постійного струму П4110 (номер за Державним реєстром У178-93), трансформатори струму вимірювальні лабораторні УТТ-6М2 (номер за Державним реєстром У181-93), трансформатори струму вимірювальні лабораторні УТТ-5М (номер за Державним реєстром У182-93), трансформатори струму вимірювальні лабораторні И54М (номер за Державним реєстром У183-93), прилади контролю ізоляції Ф419, Ф419Т (номер за Державним реєстром У187-93), трансформатори струму МФ 0200 (номер за Державним реєстром У238-02), амперметр ЭА 0200 (номер за Державним реєстром У319-95), виробник -  ВАТ "Уманський завод "Мегомметр"; 

- вимірювач артеріального тиску ВАТ-2 (номер за Державним реєстром У693-96), вимірювачі артеріального тиску ВАТ-3М, ВАТ-3М-01 (номер за Державним реєстром У1702-02), виробник -  ВАТ "УКРП'ЄЗО", м. Черкаси; 

- вимірювач артеріального тиску ИАД-1 М (номер за Державним реєстром У87-92, виробник -  ВКФ "Гефест-Алекс", м. Чернівці);
- реєстратори електричних процесів цифрові "Парма РП4.06" (номер за Державним реєстром 19662-00, виробник - ТОВ "ПАРМА", Російська Федерація);

- перетворювачі тиску вимірювальні АИР-20 (номер за Державним реєстром 23030-02, виробник - НВП "Элемер", Російська Федерація);

- вимірювач артеріального тиску та частоти серцевих скорочень K350 (MD 42780), номер за Державним реєстром У2317-06, виробник - фірма Rossmax International Ltd., Тайвань;
- лічильники електричної енергії електронні однофазні СОЕ-5032 (номер за Державним реєстром У2152-05, виробник - ЗАТ "КОМПАНІЯ РОСТОК", м. Київ);
- спектрометр СГА-01 (номер за Державним реєстром У2385-06, виробник - КП "Кіровгеологія", м. Київ);
- комплекс кардіографічний холтерівського моніторингу КАРДИОСЕНС (номер за Державним реєстром У1618-02, виробник - Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", м. Харків);

- ваги для статичного зважування D (номер за Державним реєстром У974-98, виробник - фірма "Mettler-Toledo AG", Швейцарія, Німеччина); 

- ваги електронні платформні для статичного зважування M (номер за Державним реєстром У1684-02, виробник - фірма "METTLER-TOLEDO (Albstadt) GmbH", Німеччина);

- витратоміри-лічильники газу вихрові ВРСГ-1 (номер за Державним реєстром 15871-00, виробник - ТОВ НВП "ИРВИС", Російська Федерація.
5.6.1. Із переліку виробників вимірювачів артеріального тиску мембранних загального застосування ВАТМ-ЗЗ (ИАДМ-ОП), номер за Державним реєстром У395-95, вилучено підприємство ВКФ "Гефест-Алекс", м. Чернівці.
5.6.2. Із переліку виробників  лічильників води крильчастих КВ-1,5, КВ-1,5і (номер за Державним реєстром У333-09) у Державному реєстрі та в описі типу цих лічильників вилучено підприємства: ТОВ "Гран", м. Артемівськ Донецької обл., ВО "Комунар", м. Харків, ВАТ "Кам'янець-Подільський завод "Електрон", ПП "Науково-виробнича фірма "Компроміс", м. Черкаси.
5.6.3. Із переліку виробників газоаналізаторів 604, номер за Державним реєстром У2068-05, вилучено підприємство ВАТ "Украналіт", м. Київ.
